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Es un placer para nosotros que usted haya decidido adquirir un producto de nuestra colección.

Lea cuidadosamente las instrucciones de uso y cuidado del otoscopio

Contenido:

-1 Otoscopio
-6 Espéculos
-1 Estuche

Instrucciones:
*6 Espéculos auriculares de diferentes diámetros.

Nota:
Los espéculos deberán ser esterilizados con agua hirviendo o en autoclave en cuyo caso la 
temperatura no deberá exceder a los 117°c así mismo podrán desinfectar en frio en las 
concentraciones normales usadas para la esterilización de instrumentos médico.

INDICACIONES DE USO Y CONTENIDO

Lupa removible integrada 
a la cabeza del otoscopio



*Para reemplazar el foco del otoscopio retire el especulo, desatornille el foco dañado y atornille 
uno nuevo en la cabeza del otoscopio.

Retire el espéculo Desatornille el foco dañado y atornille 
uno nuevo en la cabeza del otoscopio. 

Perilla para control de intensidad de luz en la parte superior; 
gire gradualmente en sentido contrario a las manecillas del  
reloj y reducirá la intensidad de la luz hasta apagarse o bien, 
gire al sentido del reloj y gradualmente aumentara la luz 
hasta su máxima intensidad,

Cuenta con un mango estándar liso de plástico
para almacenar 2 pilas tipo C de 1.5 volts,

Perilla para control
de intensidad
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